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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż układu do pomiaru 

                ciągłego poziomu osadu w osadnikach wtórnych typu SF-2”  

                nr sprawy 16/SK/TOS/2016. 

 
Działając na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień  

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie udzielamy 
odpowiedzi na n/w pytania: 
 
Pytanie 1:  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw pomiarowy z zakresem pomiarowym  
0,2 – 12,0 m? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do innego rozwiązania niż wymienione  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw pomiarowy z rozdzielczością – 0,25% 
wartości mierzonej lub 30 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do innego rozwiązania niż wymienione  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw pomiarowy z dokładnością – 0,25% 
wartości mierzonej lub 10 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do innego rozwiązania niż wymienione  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw pomiarowy z temperaturą pracy 0-500C? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do innego rozwiązania niż wymienione  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw pomiarowy z wyjściami o obciążalności 
500 Ω? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do innego rozwiązania niż wymienione  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw pomiarowy z wyświetlaczem  
o rozdzielczości 240 x 128 pikseli? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do innego rozwiązania niż wymienione  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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